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Quant a I'axe Qualité, nous avons procédé a une comparaison du fonctionnement du LPM

par rapport aux exigences de la norme ISO15189 dédiée exclusivement aux laboratoires de
biologie médicale. Les résultats montrent que le LPM n’est conforme qu’aux 48 exigences parmi
les 155 applicables aux laboratoires de biologie médicale, soit 30.97 %.

Dans la méme perspective, une étude de satisfaction interne auprés des acteurs du LPM a
été menée, et ce, afin d’évaluer la perception du fonctionnement des processus par le personnel.
1 en ressort une liste des dysfonctionnements pergus par le personnel comme facteurs entravant
la Qualité au sein du LPM :
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Figure 1 : Le processus pré analytique de 1'unité Mycologie.
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e La bonne réputation du LPM.
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3.2 Phase Analytique
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Diagnostic des processus du laboratoire de biologie clinique et améliorations

d’implanter un outil intra laboratoite permeliant le suivi de la reprodu ité qui fut développé
dans les années 60 (I lennequin, Lacour, LeMeur, 2004).

Depuis lors, le souci de standardiser les pratiques professionnelles a contribué a Ja mise en
place des organismes nationaux de controle et d’accréditation des 1974 {Loeber, Slagter, 1991)
(NVKC, 1992), de normes nationales (Guillain, 1995) (CLIA’88, 1992) (CLIA'88, 1993) (CPA,
1992) (GBEA, 2002), et de normes internationales L'ISO 9000 / 2000 (ISO 9000, 2000) et L'ISO
15189 en 2003 (ISO15189, 2003).

Actuellement, force est de constater que plusieurs laboratoires sont certifi¢s ct disposent
de systemes qualité conformes aux exigences des normes (nationales et/ou internationales) dont
notamment, le Laboratoire de Biologie Clinique et Radiologique de 1'hdpital Henri-Bacquerel &
Rouen (Basuyaua et allii, 2005), Laboratoire de Biologie Clinique et Radiologique de I'hopital
ANDRE VESALE (CIIU de Charleroi/Belgique) (Courbe et allii, 2007), la Fédération de
biochimie et de biologie spécialisée et la banque de tissus et cellules (hopital Edouard-Herriont &
Lyon) (Beyerle , Pascale, 2006).

Au-dela des perspectives normatives ou légales visant la conformité des pratiques aux
exigences/standards professionnels, de nombreux auteurs soulignent lindissociabilité de la
qualité, a posteriori, du rapport d’analyse de la maitrise a priori de la coordination
organisationnelle. Et comme le mentionne Galvina (Galvina, 2007), 57 % des erreurs dans un
Laboratoire d’analyse biomédicale sont dues a la non maitrise du processus pré-analytique,

Oja et al. (Oja et al, 2006) confirment ce constat lors d’'une étude de satisfaction mende,
entre 2001 et 2004, par le Laboratoire de Biologie Clinique auprés des unités de soins du CHU
d'Oulu/Finlande ; les rtésultats obtenus confirment bien la corrélation entre la maitrise
organisationnelle et la qualité des services. A I'issue de cette étude, les principaux problemes
relevés sont : le déficit du systéme d'information hospitalier et l'allongement du délai de
réponse en cas d'urgence. Aprés avoir mis en place des actions d’améliorations visant a
résoudre ces deux problémes, les auteurs ont constaté une augmentation significative du taux de

satisfaction des unités de soins vis-a-vis des services du Laboratoire.

Dans la lignée de ces constats, ce papicr tente d'identificr, par le biais d'une méthodologie
structurée, des opportunités d’amélioration des processus majeurs du LMP (CHU de
Casablanca/Maroc). La méthodologie utilisée dans cette étude s'articule en quatre étapes : le

iagnostic de 1'existant du LMP, la modélisation de ces processus majeurs, I'analyse de la

coordinalion organisationnelle et la proposition des actions d’amélios
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Figure 4 : Conformité des délais des résultats d'analyses délivrés par le LPM.
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Outre les dysfonctionnements mis cn évidence dans notre analyse, Le LPM est
relativement performant. Bien que des ameéliorations aient été implantées par ses dirccteuts
successifs et par le personnel, il lui reste beaucoup de chemin & parcourir vers I'excellence.
Certes, le souci de Pamélioration continue esl fort ressenti auprés du personndl ce qui laisse

Présager un avenir meilleur.
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Les conditions de travail et de sécurité.

Le manque de matéricls et de personnel.

La charge de travail élevée.

Labsence de systéme de management de la qualité.

Les dysfonctionnements de 0s0{t2000 notamment x L la mainicnance, au
paramétrage et a l'ergonomic d'usage.

Les dysfonctionnements identifiés 4 'issue de I'étude de délai.

6. Quelques propositions d"améliorations

6.1 Probléme liés au dimensionnement d’infrastructures et aux matériels

Un projet est en cours pour la réalisation d'un nouvean btiment pour les TABM. Il va
permettre d’améliorer les conditions de travail et de sécurité, puisque l'ouvrage sera congu
selon les normes et les spécificités d'un LABM et il sera équipé en matériel et équipements
performants. A priori, c’est au péle biologie que revient la tiche de définir scs besoins et ses
attentes par rapport 4 ce projet.

6.2 L'absence du systéme de management de la qualité

Finaliser la rédaction des modes opératoires, des procédurcs, los craegi
manuel qualité et la politique qualité. Ceci constituera les prémisses d'un systéme de
management de la qualité qu'il faut conformer aux exigences de 150 15189

6.3 Les problémes liés au manque de persomnel

A priori, il n'y a pas de solution évidente puisque ¢’est un souci commun aux autres
services. Ce probléme a été engendré conjeintement par le départ volontaire en retraite et par un
déficit manifeste du recrutement. La flexibilisation du processus de recrutement releve de fa
compétence de la direction du CHU qui dot prendre les mesures nécessaires.

6.4 Les problémes inhérents a la phase Pré analytique

Comme le signale Galvina (Galvina, 2007), la non maitrise de ce processus laboratoire
demeure critique. Vu la diversité d’acteurs intervenant dans cette phase (médecin, préleveur,
agent de service,..), les régles {de Uétat de Uart) relatives aux conditions de prélevements, 2 la
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e L’inadaptation du dimensionnement du LPM.
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» L’espace, l'organisation et les conditions de travail.
o Phase Pré analytique se pratique 4 95% en externe.
e Lacompétence du personnel.

Afin de compléter I'analyse de l'aspect qualité, il nous semble opportun d’approcher et de
quantifier la qualité percue par l'ensemble des services cliniques (clients prescripteurs) qui
traitent avec le laboratoire. A cet effet, un questionnaire de satisfaction a été rédigé et validé par
I'ensemble des biologistes du laboratoire. Il a été soumis ensuite aux cliniciens considérés
comme demandeurs potentiels d’analyses aupres du LPM. Le résultat de cette enquéte montre
que parmi les 37 médecins consultés, 92 % jugent le service du LPM comme satisfaisant.

En ce qui concerne l'axe « délai», le LPM a mis cn place une grille déterminant pour

chaque type d’analyse, le délai moyen nécessaire a I'obtention des résultats. L'objectif est de

comparer les délais réels avec ceux de la grille. Pour ce faire, I'étude s’est basée sur les données
de la période allant du 01/01/08 au 31/10/08.
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entretient avec les composantes de son environnement externe (institutionnelles, législatives, ou
socialcs).

En s'appuyant sur lc concept de la chaine de valeurs de Porter (Porter, 2003) et de la
typologie de processus proposée par fa norme IS0 9000 : 2000, El Hiki et al. (EL Hiki L., Tahon
T, Artiba A., 2006) considérent I organisation hospitaliére comme un systéme de production de
soins constilué de trois processus majeurs en perpétuelle interaction :

Le processus « opérationnel » qui s’articule autour de la prise en charge du patient. 11
est composc des activités (4 valeur ajoutée) médicales el paramédicales qui contribuent
directement a la production de soins ct qui s'enchainent sur la trajectoire de patient ;

Te processus « support » ne contribue pas directement a la production de soins mais
supporie le processus opérationnel. Via les interfaces, ce dernier entretient des
achanges de flux (informationnel, physique) avec le praccssus support. Ces échanges

structure(nt) les activités des differentes entités des platcaux meédico-techniques
(pharmacie, laboratoire d’analyse de biologic médicale (LABM)...) ;

Le processus « management » transforme les données de |'environnement hospitalier
(palitique) en axes stratégiques (projet d’établissement, ..} et veille & leurs
déploiements,

Etant donné ces spécificités, la mattrise de la qualité de soins reposc sur Vinteropérabilité
intégrative de ces trois grandes familles de processus.

1.2 La dynamique de la qualité dans le LABM

En lant que plateau médico-technique, le laboratoire d‘analyse de biologie médical
(LABM) occupe une place majeare dans la chaine de soin. A prioti, le rapport d'analyse qu'il
delivic aux prescripteurs (Cliniciens) constitue un &lément précienx d’aide 4 la prise de déc
sur le plan diagnostique et thérapeutique (Courbe et ali, 2007).

A ot égard, la qualité du rapport d'analyse ainsi que la fiabilisation du processus
Laboratoire » demeurent inéluctables étant donnée son importance dans la prise en charge des
patients. {Marchal, 1998)

Historiquement, la problématique de la qualité des analyses du LABM fut signalée des
1947 par Belk ct Suderman (Belk, Sunderman, 1947). Ces derniers attirérent Latlention sur
V'extréme dispersion des résultats obtenus par plusieurs laboratoires lors de Fanalyse d’un
méme prélevement. Afin de maitriser cette variabilité, les auteurs soulignent la nécessité
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DIAGNOSTIC DES PROCESSUS DU LABORATOIRE DE BIOLOGIE
CLINIQUE ET PROPOSITIONS D'ACTIONS D’AMELIORATIONS

Bennis IDRISS', Janah SAADT, Lahcen EL HIKI", Abdelhakim ARTIBA™

Résumé. Cette étude a pour objectif de contribuer a une meilleure
compréhension des dysfonctionnements organisationnels des laboratoires
d’analyse de biologie médicale. Dans ce papier, nous allons diagnostiquer,
modéliser et analyser le fonctionnement du laboratoire de Parasitologie-
Mycologie (CHU IBN ROCHD CASABLANCA) selon le triptyque Cotit, Qualité
et délai. A lissue de cette étude, des actions d’améliorations intégrales sont
proposées.

Mots-clés: Laboratoire d’Analyse de Biologie Médicale; Qualité de service; ISO 15189;
Modélisation,

1. Introductio

1.1 L’hépital : systéme de production de soin

A linstar des systémes sociotechniques complexes 2 visée industrielle, I'organisation
hospitaliére peut étre apparentée a un systéme de production de soins doté d’une complexité
spécifique. Dans cette perspective, Marcon et al. (Marcon E., Guinet, A, Tahon C, 2008)
évoquent cette complexité au niveau des structures internes hospitaliéres (leurs missions, leurs
métiers, leurs systémes de décision) ainsi qu'a travers les échanges que le systéme hospitalier

Laboratoire d'Informatique, Systémes et Energies Renouvelables (LISER) - ENSEM Casablanca, Maroc

Email : janahl@menara.ma, bennisidriss@gmail.com.

Pole Risques, Faculté Polytechnique (Université de Mons) Email : lahcen.elhiki@umons.ac.be.

" LAMIH (Laboratoire d’'Automatique, de Mécanique et d'lnformanques Industrielles et Humaines),
Université de Valenciennes Email : abdehakim.artiba@uni
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manipulation et au transport des échantillons ne sont pas souvent respectés. De tels
dysfonctionnements peuvent étre résolus par la sensibilisation des différents acteurs quant a
I'importance de leur contribution au bon déroulement de la chaine de soins. Et ce, par le biais de
courrier officiel envoyé aux chefs de service, par I'organisation des sessions de sensibilisation ou
par de la formation continue.

6.5 Application informatique

Certes, nous pourrions tenter de corriger les bugs présents au niveau de l'application
L@bosoft2000 ct optimiser son fonctionnement, mais cela reste une solution informatique
parcellaire. D'oil la nécessité de concevoir et de mettre en place un systeéme d'information plus
performant et intégré. En plus, un tel systéme permettra d'interfacer le systeme d'information
du LPM avec l'environnement applicatif des autres services clients. Cette possibilité rendra
interopérable le systéme d'information du LPM avec le STH (Systéme d’information hospitalier).
Ce dernier vise & mettre un systéme d'information global au niveau du CHU qui tente de metire
en relation et en réseau 'ensemble des services et de rendre accessibles, rapides et plus sécurisés
Y'acces et la sauvegarde de I'information médicale.

Cette option permettra au LPM de délivrer les résultats des analyses immédiatement aprés
leurs validations finales et d’éviter ainsi un retard éventuel de délivrance de résultats.
Conclusion

L'étude de ce cas pratique du laboratoire d’analyse de biologie médicale qu’est le LPM
nous a permis d’approcher la réalité des processus du laboratoire, de comprendre la singularité

de son mode de fonctionnement, de modéliser ces processus opérationnels, de les analyser et

d'identifier quelques opportunités d’amélioration.

VYissue de cette étude, nous avons soulevé le fait qu’on ne peut porter un jugement
global sur la performance du laboratoire tant que la phase Pré analytique se fait 4 95% en
externe. Notons tout de méme que le caractere manucl prépondérant des analyses ne se
retrouve pas dans les autres spécialités ot la quasi-totalité des opérations sont automatisées.
Enfin, le volume des prélévements traités est relativement faible en comparaison avec les autres
laboratoires.

Suite a cette étude, des propositions d’amélioration ont été formulées. Nous avons
souligné la nécessité de la mise en place progressive d'un systéme de management de la qualité
lon fa norme ISO15189 et son initialisation par lc systeme documentaire.
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Figure 2 : Le processus analytique de 1'unité Mycologie.
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2. Diagnostic du LPM

Cette premilre étape consiste 2 faire un état des lieux portant sur les ressources humaines,
les ressources matérielles ainsi que sur 'organisation du travail au niveau du T.PM.

En fait, Le LMP du CHU de Casablanca occupe le 2éme étage d'un batiment de 4 étages
Ce dernier regroupe tous los laboratoires de biologie clinique (Hématologie, Biochimie,
Bactériologie, Immunclogie, Parasitologie).

Sur le plan structurel, Iorganigramme mel cn évidence 4 unités d’analyses : la Mycologie
médicale, la Coprologic parasitaire, I'lmmunc-sérologie parasitaire el fongique, la Recherche
directe des différents parasites ainsi que les cellules qualité et formation. Quant au potentiel
humain du LPM, il est constitué de 11 persomnes. Il est a noter, par ailleurs, que le
dimensionnement du batiment du LMP est inapproprié vu la complexité Tige 4 la coordination
des taches du laboratoire. A cola ajoute un déficit en équipement ne facilitant pas toujours le
travail des techniciens et biologis

Concernant e flux des prélev Teur cheminement au sein du LPM commence par le
guichet d'accucil. Les échantillons sont accompagnés de bons de demande d’analyse et amenés

s0it :

Par des agents de service dont le niveau de qualification demeure incompatible avee
cette tache ;

Par les patients eux-mémes ;

Suite aux prélevements réalisés sur place dans le cas d’examen mycologique ot seul
Ic laboratoire est habilité a le faire.

Aprés une premire vérification de conformité des prélevements par rapport aux criteres
de qualité deéfinis par le TPM, le dispatching prendra en charge l'acheminement des
prélovements aux différentes unités du laboratoire. Dés la réception du prélavement, chaque
unité procéde & une deuxieme vérification de sa validité, son étiquetage et a lattribution d’un
numéro unique. Ensuite I'échantillon est préparé pour les analyses quantitatives ou qualitatives
sclon le type dexamen exigé dans le bon de demande d'analyse. Une fois vérifiés et validés par
le biologiste responsable, les résultats sont reportés sur le bon de demande d'analyse et envoyés
an secrétariat. Ce dernier upe de les encoder sur le L@bosoft2000 (Base de données de type
ACCES développée en interne) pour ensuite les imprimer afin de les soumettre au chef de

ur une validation finale. Les résultats d’analyses sont ensuite déposés au guichet
d’accucil ¢t une copie est archivée.
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En résumé, la phasc pré analytique étant réalisée a 95 % en externe, le travail du LPM se
focalise quasi-exclusivement sur la phase analytique et post analytique.

3. Modélisation des processus opérationnel du LPM

Nous allons modéliser les 3 processus opérationnels (pré analytique, analytique et post-
analytique) du LPM afin de mettre en évidence la séquence des activités, les différents flux
(physiques/informations) et les différents niveaux décisionnels. Le choix de l'outil de
modélisation s'est porté sur le logigramme étant donné la simplicité de ses formalismes aupres
des acteurs de terrains.

3.1 Phase Pré Analytique
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Les premiers constats montrent que 83.74% des résultats d’analyses sont conformes aux
délais. Alors que 16.26% sont non-conformes, ce pourcentage s'explique par plusieurs raisons

5.94% de non-conformités résultent d’erreurs d’encodage.
Nécessité d’analyse complémentaire dans certains cas.

La date de prélevement présente sur le bon ne présente pas la méme date de
réception que ce dernier. En effet, la date de réception est mentionnée dans le registre
mais pas toujours sur le bon de demande d’analyse.

Nous signalons qu’une analyse complémentaire et plus approfondie des analyses (bon de
résultat) dont les durées semblent non conformes mettra en exergue les dysfonctionnements
potentiels dus aux erreurs d’encodage ou aux bugs du systéme. A notre sens, cette analyse
permetira de revoir le taux de conformité a la hausse et de donner ainsi, une indication plus
précise par rapport a l'efficacité du LPM.

5. Points forts et points faibles des processus du LPM

Au vu de cette analyse, nous allons énumérer une liste de points forts et de points faibles,
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Figure 3 : Le processus Post analytique du LPM.

4. Analyse du fonctionnement des processus du LPM

Sur la base des quatre modeéles de processus du LPM, notre analyse de leurs
fonctionnements integre le triptyque Cotit, Qualité et Délai. Sur Vaxe des colts, nous
mentionnons que par manque de données relatives aux cotts, I'analyse n’a pas eu lieu. En effet,
le laboratoire ne dispose pas du budget réel alloué méme si c’est le responsable qui établit le
budget prévisionnel pour la direction du CHU.
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